
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ 

№ ФСР 2011/11183
от 28 июня 2011 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский 
центр "Матрикс" (ООО Научно-исследовательский центр "Матрикс"), 
Россия, 123056, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, ком. 1 
и подтверждает, что медицинское изделие
Аппарат лазерный терапевтический "Узор-МЭЛТ"
по ТУ 9444-008-72085060-2011
производства
Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский 
центр "Матрикс" (ООО Научно-исследовательский центр "Матрикс"), 
Россия, 123056, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, ком. 1
место производства:
125466, Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29

класс потенциального риска 2а ОКП 9

вид медицинского изделия

соответствующее регистрационному досье № 9873 от 24.03.2011

приказом Росздравнадзора от 28 июня 2011 года № 3712-Пр/11

и приказом от 23 августа 2013 года № 4323-Пр/13 о замене 
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Приложение: на 1 листе

Врио руководителя Федерально! 
по надзору в сфере здравоохране] М.А. Мурашко
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НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ л
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- аппарат лазерный терапевтический "Узор-МЭЛТ" (базовый блок) - 1 шт.;
- матричная лазерная головка импульсная инфракрасного спектра излучения МЛ01К- 1 шт.;
- матричная лазерная головка импульсная красного спектра излучения МЛ01КР - 1шт.;
- лазерная головка импульсного излучения ЛО1 - 1 шт.;
- лазерная головка импульсного излучения ЛО2 - 1 шт.;
- лазерная головка импульсного излучения ЛОЗ - 1 шт.;
- лазерная головка импульсного излучения ЛО4 - 1 шт.;
- лазерная головка импульсного излучения ЛОК2 - I шт,;
- лазерная головка непрерывного излучения КЛОI - 1 шт.;
- лазерная головка непрерывного излучения КЛО2 - 1 шт.;
- лазерная головка непрерывного излучения КЛОЗ - 1 шт.;
- лазерная головка непрерывного излучения КЛО4 - 1 шт.;
- лазерная головка непрерывного излучения КЛО5 - 1 шт.;
-лазерная головка непрерывного излучения КЛО6 - 1 шт.;
- лазерная головка непрерывного излучения КЛО7 - 1 шт.;
- лазерная головка непрерывного излучения КЛ-ВЛОК - 1 шт.;
- лазерная головка непрерывного излучения КЛ-ВЛОК-М - 1 шт.;
- лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-405 - 1 шт.;
- лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-365 для ультрафиолетового лазерного облучения 
крови (У ФО К) - 1 шт.;
- насадка зеркальная 3H-35 - 1 шт.;
- насадка зеркальная ЗН-50 - 1 шт.;
- магнитная насадка ЗМ-50 - 1 шт.;
- магнитная насадка ММ-50 - 1 шт.;
- магнитная насадка ММ-100 - 1 шт.;
- комплект магнитных насадок 25,50,75 мТл (КМ-2) - 1 шт.;
- комплект оптических насадок МЭЛТ-У - 1 шт.;
- насадка для лазерно-вакуумной терапии в стоматологии С-1-1 (ЛВ) - 1 шт.;
- стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ - 1 шт.;
- держатель излучающих головок - 1 шт.;
- очки защитные ЗН-22 «Матрикс» - 2 шт.;
- блок биоуправления «Матрикс БИО» - 1 шт.

дотащено к обращению наПриказом от 23 августа 2013 года № 
территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко

28 июня 2011 года 0002420
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